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    In this study， we compared the eficiency of hemodialysis between single needle system
 （5hr／run and 6 hr／run） and dottble needle system （5 hr／run）．
   Results were as follows；
    （1） ％ removal of BUN； single needle dialysis 5 hr／run： 49．7％， single needle dialysis 6
hr／run： 54．1％， double needle dialysis 5 hr／run： 54，7％．
    （2） ％ re血oval Qf creatinine； single needle dialysis 5 hr／run二 46．2％， single needle
dialysis 6 hr／run： 50．0％， double need｝e dialysis 5 hr／run： 53．0％．
    （3） ％ removal of uric acid； s5ngle needle dialysis 5 hrfrun： 46．7％， single needle
dialysis 6 hr／rUn ： 49．2％， double needle dialysis 5 hr／run ： 58．1％・
    （4） ％removal of P；single needle dialysis 5 hr／rur1二32．4％， single needle dialysis 6 hr
／run：37．2％， double needle dia互ysis 6 hr／run＝45．工％．
   （5） Comparison of ultrafiltration； single needle dialysis 5－hr／run： 1．6 kg， single needle
dialysis 6 hr／run： 1．8kg， double needle dialysis 6 hr／run： 2．lkg．
   （6） Correction of serum electrolytes， osmolality and acidosis； we found no significant
di丘erences of them between single needle system and double needle system．
   The s量ngユe needユe dia玉ysis is sj皿pユe and safe， but， because of decreased efficiency of
this system， it should be applied t・o the fistula－dialysis with one small segment of a fistula
vessel．
   Extension of dialysis time would be necessary as compared with times which were op－













































透 析 条 件
透析条件は，single needle dialysis， double nee一
dle dialysisともに， dialyserはEX－23（Extra－
corporeal社製）を使用した．
 透析液濃度は，Na 130 mEq／L， K 2，01nEq／L， C1




 Double needle dialysisでは，動・静脈側ともに
翼状針15G（Top社製）を使用した．
 Single needle dialysisでは，穿刺針はuniPunc－
ture catheter 14G（Vital Assists社製， Fig．1）
を使用し，control systemはunipuncture controI
Fig， 1． Unipuncture catheter．




Fig． 2， Double solenoid clamp for alternating
    occulsion of inflow and outflow line．
    Manufacture： Vital Assists， lnc．
診
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Fig． 3． Single needle pressure monitor．
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               宮本・ほか＝Single Needle Dialysis
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宮本・ほか：Single Needle Dialysis
system（Vital Assists社製， Fig．2，3）を使用した．
 また，single needle dialysisでをま， blood return
time 1．，4秒， stroke volumeを10m1に設．定した．
           結     果
 Single needle 5時間透析， single needle 6時間





率は，single needle 5時間透析では49．7％， single
needle 6時間透析では54．1％， double needle 5時
    Table 1． Results of ％ remoyal of BUN，
                    single needle
                       5 hr／run
                             897
間透析では54．7％であった．
 クレアチニン除去率は，single needle 5時間透析
で46．2％；single needle 6時間透析で50．O％， dou－
ble lleedle 5時間透析で53．0％であった．
 尿酸の除去率は．，single needle 5時間透析では
46．7％，sin91e needle 6時間透析では49．2％，． dou－
ble needle 5時間透析では58．1％であった．
 またPの除去率は，single needle 5時間透析で
32．4％，single needle 6時間透析で37。2％， double
needle 5時間透析で45．1％であっ．た．
 透析後の体重減．少についてみると（Table 2）， sin－
gle ne dle 5時間透析では1．6kg， single needle
6時間透析では1．8kg， doubユe needle 5時間透析
cre tinine， uric acid and P．
   single needle double need！e
     6 hr／run 5 hr／run
BUN 49．7 毫 54．1 争 54．7 毛
creatlnine 46．2 50．0 53．0
uric acid 46．7 49．2 58．1
P 32．4 37．2 45．1
Table 2， Comparison of ultrafiltration be“・veen single needle dialysis and double needle
dialysis．
single needle
  5 hr／run
sinigle needle double needle
  6 hr／run 5 hr／run
u 1． trafiltrat ioni．6 Kg 1．8 Kg 2．1 Kg
Table 3． Correction of serum electrolytes， osmolality and acidosis．
                single needle single needle double needle
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898 宮本・ほか：Single Needle Dialysis
では2．1kgであった．
 血清電解質，浸透圧，アチドーシスの補正について
みると，Table 3に示すように， single needle 5時











このアイデアは， Koppがsingle needle dialysis
を発表するまでは注目されなかった．






 DIALYSFS r” ／一h
〈ff
。・E・@画■





     ・ゐ
@    醒    L@    」．
|     1圃    ［臣■
     〆むりアドしむ 野・
  ／
OPEN
Fig． 8． Schematic presentation of single needle















































 血液流量が200 m1／min以下のとぎはA－V fistula
の再建を考慮すべきであると考える．
結 語





はsingle needle dialysisより優れており， double
                 宮本・ほか：Single Needle Dialysis
needle 5時間透析と同じ透析効率を得るためには，
single needle dialysisでV： 6時間以上の透析が必要
であろう．
 3）血清電解質，浸透圧，アチドーシスの補正では









       参 考 文 献
1） Brescia， M． J．， Cimino， J． E． and Hurwich，
 B． 」． ： Chronic hemodialysis using venipunc－
 ture and a surgically created arteriovenous
 fistula． New Eng． 」． Med．， 275： le89， 1966．
2）小高通夫：わが国の透析の現況．人工透析研究会
 会誌，7（2）：184，1974．
3） Kopp， K． E．， Gutch， C．F． and Kolff， W． J．：
 Single needle dialysis． Amer． Sci． Ardf．
 Int． Organs， 18： 75， 1972，
4） Twiss， E． E． ： One－cannula haemodialysis．
 Lancet，21二 1106，1964．
5） Lindholm， T．： Single needle dialysis． Opus－
 cula Medico－Technica Lundensia， 10 ： 1， 1973．
              （1975年7月22日受付）
